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8499 ACIL DURUM HASTA TAHLIYE EKIPMANI

1. Yataga bagh insanlarin acil durumlarda tahliyesinde kullaniimalidir.

2.  Tahliye ekipmani , kalici olarak yatagin altina serilmeli. Koruyucu koza gibi davranmalidir. Yatalak hastalarin
tahliyesini en hizli sekilde gerceklestirmeli, Saghk kuruluglarin da ki yatalak hastalarin gtvenli tahliyesini
saflamalidir. Hasta yatadi ile baza arasina koyularak, acil durumda hastay! hizli ve kolay bir sekilde yatagi ile
tasimasini saglamalidir.

Uriin hastayi, yatagi ile sikica sarmali ve siiriikleyerek gétirtiimesine imkan vermelidir.

4. Urlin, maksimum 90 cm genisliginde ve maksimum 220cm uzunlugunda ki yataklar ve/veya karyolalar igin uygun
olmalidir.

5. Uriin sadece tek bir el tutacagi sayesinde, hasta yatagiyla birlikte kolaylikla hareket ettirilerek, gtvenli bir ortama
tasinabilmeli, bu sayede hasta yatagi ile beraber tehlikeli bélgeden tahliye edilmis olmalidir.

6. Yangin, elektrik kesintisi, gaz kagagi, dogal felaket, asiri duman veya herhangi baska bir hayati tehlike barindiran acil
durumlarda yataga bagh kisileri glvenli bir kisma tahliye etme islemi oldukga hizli ve kolay sekilde gergeklestirmelidir.

7. Urlin, Yatagin altinda serili bekleme durumundayken, hasta basing noktalarina etki etmemeli, bu sayede dekubitus (
yatak yarasi ) gibi olumsuzluklara neden olmamalidir.

8. Esnek ve kaygan olmalidir. Kolaylikla farkli yUzeylerde hareket ettirilebilmeli, merdivenleri tikamadan, her turld
merdiven tiplerinde kolaylikla yénlendirilebilmelidir.

9. Koza teknigi sayesinde hasta viicut 1sisini kaybetmemelidir.

10.  Tahliye ekipmani yikanabilir olmali, hava alir, gegirgen olmalidir.

11.  Uriiniin paketlenmis boyutu fazla yer kaplamamali 38-43 cm x 28-33 cm olmalidir.

12.  Flep pargalari agildiginda boyutlari 305-312 cm x 240-260 cm olmalidir.

13.  Uriin, kumas ve ipleri, antibakteriyel ylizey ve dayanakli polysterden yapilmig olmalidir.
14.  Urtin 150 kg'a kadar tasima kapasitesine sahip olmalidir.

16.  Urtntn agirh@r 1,5 kilogrami gegmemelidir.

16.  Urliniin bas veya ayak kisminda en az 200 kg agirliga dayanikli kaydirma cekme kayislarina sahip olmalidir.

17.  Urlin CE belgesine sahip olmalidir. ?
18.  Uriin imalat hatalarina karsilik fatura tarihinden itibaren en az 2 yil garantisi oimalidir. b\g /1
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