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HASTANEMIZIN [HTIYACI OLAN ASAGIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLIF ALMA SURETIYLE

SATIN ALINACAKTIR . ILGILENEN FIRMALARIN 25/03/2020 TARIHI, SAAT 10:00 'E/A KADAR

EN SON FIYAT TEKLIFLERINi ICEREN KAPALI TEKLIFLERINI (KDV HARIG) GETIRMELER| VEYA ASAGIDA

NUMARAYA FAKSLA BILDIRMELERI RICA OLUNUR.

YASEMIN UZUNCA
ISLETME MUDURU

ALIM KONUSU MALZEMELER ,,MiKTAR, -
1 HIZLI SOLUNUM VIRUSLARI PANELI 300,00 TEST
TEKLIFNO . 20201743

NOT : ODEME VADESI 360 DIR

iLGiLiKisi  : MUGE AKER

TEL

E-MAIL :  muge.aker@deu.edu.tr

FAX : 02324122427 - 4122193 - 4122199

*Teklif No belirtilmeyen teklifler degerlendirilmeyecektir.

FORM NO: MYS_0072
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DOKUZ EYLUL UNIVERSITESI
Uygulama ve Arastirma Hastanesi

TEKNIK SARTNAMESI

Bu Teknik Sartname ile birlikte asagidaki malzeme(ler) alinacaktir.
142.0524.000 HIZLI SOLUNUM VIRUSLARI PANELI - ~ TEST 300

1.GENEL OZELLIKLER
2.DETAY JENERIK OZELLIKLER

Detay ozellikleri bulunan malzemeler agagida belirtilmistir.



HIZLI SOLUNUM PATOJENLERI KiTi TEKNiK SARTNAMESI

300 test satin alinacaktir.
Nazofarenjiyal drnek ile ¢alisilabilen, multipleks PCR ve RT-PCR teknolojisini, strip/kartug bazli
yontem ile kullanan, numunelerin tek tek calisilabilmesine olanak veren bir test olmahdir.

3. .Bir hasta sonucu en geg 90 dk iginde alinabilmelidir.

4. Testin tiim reaksiyonlari (ekstraksiyon, amplifikasyon, saptama) ayni analizor icinde
gerceklesmelidir.

5. Test paneliicinde SARS-CoV-2, influenza (A/B tip ayrimi olacak sekilde) virus, parainfluenza
(1-4) virus, koronavirus (4 alt tip) RSV (A/B), adenoviris, rino/enterovirus, bokavirus,
metapnomovirus, M.pneumoniae, L.pneumophila, B. pertusis bulunmalidir.

6. 7/24 calisiimaya uygun olmali ve personel egitimi firma tarafindan saglanmalidir.

7. Analizor cihazi ve diger tiim sarf malzemeleri kit ile birlikte ve tim kitler tiketilene dek
ticretsiz olarak temin edilmelidir.

8. Kitile birlikte SARS-CoV-2 dis kalite kontrolii paneli tiyeligi saglanmalidir.

Prof.Dr.A.Arzu Sayiner Prof. Dr. Songiil



