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HASTANEMİZİN   İHTİYACI  OLAN  AŞAĞIDA  YAZILI  MALZEME(LER)

TARİHİ,  SAAT 'E/A KADAR 

TEKLİFLERİNİ  (KDV HARİÇ)   GETİRMELERİ  VEYA  AŞAĞIDA

ALIM KONUSU MALZEMELER MİKTAR

1

2

CERRAHI ALET RENK BANDI (1/4 SOLID COLORS(15-2-002 ROYAL BLUE) (KEYSURGICAL T-120-
02 VEYA MUADILI)
1/4 SOLID COLOURS (15-2-009 BLACK) (KEYSURGICAL T-120-09 VEYA INTERLOCK 1708 
MUADILI)

 10,00

 10,00

ADET

ADET

10:0007/03/2024

İLGİLİ KİŞİ BELMA ÇELEK

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN  ALINACAKTIR .  İLGİLENEN FİRMALARIN

EN  SON  FİYAT  TEKLİFLERİNİ  İÇEREN KAPALI

 NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

TEL               

FAX            0 232 412 24 27  - 412 21 93  - 412 21 99
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 TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERIK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(5983) 1/4 SOLID COLOURS (15-2-009 BLACK) (KEYSURGICAL T-120-09 VEYA INTERLOCK 1708 MUADILI)
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Buhar ve diğer sterilizasyon yöntemlerinde kullanılabilmelidir.

134 derece ve üzeri ısılara dayanıklı olmalıdır.

Renklerde, kullanım ve sterilizasyon işlemleri sonrasında en az 6 aydan önce herhangi bir değişiklik görülmemelidir.

Yıkayıcı-dezenfektörlerde cerrahi aletlerin işlemleri sırasında basınçlı su, solüsyon, ısı ve işlemlerden
etkilenmemelidir.
Temizleme ve sterlizasyon işlemi sırasında ve sonrasında yapışkanlık özelliğinde azalma görülmemelidir.

Ürün arkasında yer alan etikette;

Markası

Lot numarası

Renk kodu ve renkleri belirten bilgiler yer almalıdır.

Ürünler A4 kağıt boyutlarında yaprak şekilde olmalıdır.

Yaprak üzerinde üç ayrı boyutta bantlar yapışkanlı olarak yer almalıdır.

Cerrahi alet bantlarının tümü 6.35 mm genişliğinde olmalıdır.

CE belgesine sahip olmalıdır

MDD 93/42/EEC direktifine uygun üretilmiş olmalıdır.

Alınacak ürünlerle ilgili verilen kodlar referanstır. Ürünlerin siparişi sırasında sonradan ihtiyacı oluşacak renkler ve
çeşitler ihale uhdesinde kalan firmanın kataloglarından seçilebilecektir.
Ürünün son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.

Son kullanma tarihine kadar kullanılmayacağı öngörülen ürünler "6 ay kala haber verildiği takdirde" firma tarafından daha
uzun miatlı malzeme ile değişimi sağlanmalıdır.
Şartnameye uymayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Depoya teslim edilen ürünlerin tamamı "numune ürün ile birebir aynı özellikte olduğuna dair" tek tek değerlendirilecektir.

Numune ile aynı özellikte teslim edilmeyen ürünlerin değişimi firma tarafından yapılacaktır.

Değerlendirme için orijinal 1 (yaprak) adet ürün bırakılmaldır.

297.0010.000

297.0069.000

CERRAHI ALET RENK BANDI (1/4 SOLID COLORS(15-2-002 ROYAL BLUE)
(KEYSURGICAL T-120-02 VEYA MUADILI)
1/4 SOLID COLOURS (15-2-009 BLACK) (KEYSURGICAL T-120-09 VEYA
INTERLOCK 1708 MUADILI)
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1/4 SOLID COLOURS (15-2-009 BLACK) (KEYSURGICAL T-120-09 VEYA INTERLOCK 1708 MUADILI)Açıklama :
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(5983) CERRAHI ALET RENK BANDI (1/4 SOLID COLORS(15-2-002 ROYAL BLUE) (KEYSURGICAL T-120-02 VEYA M
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Buhar ve diğer sterilizasyon yöntemlerinde kullanılabilmelidir.

134 derece ve üzeri ısılara dayanıklı olmalıdır.

Renklerde, kullanım ve sterilizasyon işlemleri sonrasında en az 6 aydan önce herhangi bir değişiklik görülmemelidir.

Yıkayıcı-dezenfektörlerde cerrahi aletlerin işlemleri sırasında basınçlı su, solüsyon, ısı ve işlemlerden
etkilenmemelidir.
Temizleme ve sterlizasyon işlemi sırasında ve sonrasında yapışkanlık özelliğinde azalma görülmemelidir.

Ürün arkasında yer alan etikette;

Markası

Lot numarası

Renk kodu ve renkleri belirten bilgiler yer almalıdır.

Ürünler A4 kağıt boyutlarında yaprak şekilde olmalıdır.

Yaprak üzerinde üç ayrı boyutta bantlar yapışkanlı olarak yer almalıdır.

Cerrahi alet bantlarının tümü 6.35 mm genişliğinde olmalıdır.

CE belgesine sahip olmalıdır

MDD 93/42/EEC direktifine uygun üretilmiş olmalıdır.

Alınacak ürünlerle ilgili verilen kodlar referanstır. Ürünlerin siparişi sırasında sonradan ihtiyacı oluşacak renkler ve
çeşitler ihale uhdesinde kalan firmanın kataloglarından seçilebilecektir.
Ürünün son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.

Son kullanma tarihine kadar kullanılmayacağı öngörülen ürünler "6 ay kala haber verildiği takdirde" firma tarafından daha
uzun miatlı malzeme ile değişimi sağlanmalıdır.
Şartnameye uymayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Depoya teslim edilen ürünlerin tamamı "numune ürün ile birebir aynı özellikte olduğuna dair" tek tek değerlendirilecektir.

Numune ile aynı özellikte teslim edilmeyen ürünlerin değişimi firma tarafından yapılacaktır.

Değerlendirme için orijinal 1 (yaprak) adet ürün bırakılmaldır.

CERRAHI ALET RENK BANDI (1/4 SOLID COLORS(15-2-002 ROYAL BLUE) (KEYSURGICAL T-120-02 VEYAAçıklama :


