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HASTANEMİZİN   İHTİYACI  OLAN  AŞAĞIDA  YAZILI  MALZEME(LER)

TARİHİ,  SAAT 'E/A KADAR 

TEKLİFLERİNİ  (KDV HARİÇ)   GETİRMELERİ  VEYA  AŞAĞIDA

ALIM KONUSU MALZEMELER MİKTAR

1

2

MICRO SPONGE

SF6 (SULFUR HEXAFLUORIDE) GAZ AERESOL 10ML

 2.000,00

 50,00

ADET

ADET

10:0017/04/2024

İLGİLİ KİŞİ SIMGE ÖZBAY

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN  ALINACAKTIR .  İLGİLENEN FİRMALARIN

EN  SON  FİYAT  TEKLİFLERİNİ  İÇEREN KAPALI

 NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

TEL               

FAX            0 232 412 24 27  - 412 21 93  - 412 21 99

NOT           TEKLİFLERDE MARKA MODEL UBB BELİRTİLMELİDİR.

TEKLİF NO 20242254

KAMİL KOÇAK

simge.ozbay@deu.edu.trE-MAIL       

:

:

:
:

:

:

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ  

ÖDEME SÜRESİ: 180 GÜN
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 TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERIK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.
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SF6 (SULFUR HEXAFLUORIDE) GAZ AERESOL 10ML
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Gaz oftalmik kullanım amaçlı üretilmiş olmalıdır

Gaz %100 saflıkta SF6 olmalıdır

Gaz tek doz kullanım amaçlı ve 10 ml'lik özel üretilmiş basınçlı aerosol kutular içinde depolanmış olmalı ve kutu
üzerinde firma bilgileri yazmalıdır. Paket  muhtevasında 0,22 µm filtre ve 50 cc steril gaz karıştırma enjektörü
bulunmalıdır.
Ürünlerin hepsi ayrı steril paket içerisinde olmalı hava filtresi özel bir mekanızma  ile bastırıldığında gaz şırınga içine
dolabilecek şekilde üretilmiş olmalıdır.

Steril tek kullanımlı poşet içinde olmalıdır.

Poşette her biri 5'lik poşetler halinde olmalıdır.

Cerrahi alanında hızlı aspirasyon yapabilen üçgen uçlu olmalıdır.

Emici spanc sabit olarak yaklaşık 7cm'lik sap üzerinde monte olmalıdır.(2 ¾ in)

Cerrahi alanda lif bırakmamalıdır.

Son kullanım tarihine en az 3 yıl olmalıdır.

Teklif edilen ürünün ambalajında UBB kodu, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.

Orjinal paketler içinde steril olmalıdır.

Yüklenici firma, idarenin firmaya üç ay öncesinde bildirmesi durumunda son kullanım tarihi yaklaşan malzemeleri aynı
özellikteki yeni miatlı olan ürünler ile değiştirmelidir.
Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi ( ÜTS ) ` ne kayıtlı olmalıdır.  Ayrıca; Yüklenici firma ürünlerin teslimi sırasında
Ürün Takip Sistemi ( ÜTS ) `nde satın alınan ürünün kurumumuza satıldığını bildirmelidir.
Teklif edilen ürün; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli karşılanacak Tıbbi Malzeme listelerindeki SUT
kodları ile eşlenmiş olmalı, SGK' nun ilgili web sayfasından alınan çıktı ile belgelenmeli ve ürünün tüketilmesine kadar
eşlenmiş kalacağı taahhüdünü yazılı beyan etmelidir.
Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine ( ÜTS ), kayıtlı olmalı ve kayıtlı
olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.

212.0048.000

212.0166.000

MICRO SPONGE

SF6 (SULFUR HEXAFLUORIDE) GAZ AERESOL 10ML

ADET

ADET

2000

50

SF6 (SULFUR HEXAFLUORIDE) GAZ AERESOL 10ML

MICRO SPONGE

Açıklama :

Açıklama :


